Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ.
- Tên dự toán: Mua sắm Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ năm 2025- 2027.
- Tên gói thầu: Gói số 3:  Vật tư điều trị rối loạn nhịp
- Nguồn vốn: Từ nguồn thu khám chữa bệnh sự nghiệp, nguồn thu Quỹ Bảo hiểm y tế và các nguồn tài chính hợp pháp khác được sử dụng theo quy định của pháp luật 
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng; Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng. 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung: nhà thầu cung cấp các tài liệu minh chứng như sau:
a) Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa
- Nhà thầu cung cấp bảng Kê khai danh mục hàng hóa dự thầu theo mẫu tại Phụ lục 1 Chương V, trong đó, yêu cầu nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin tại các cột. Nhà thầu phải nộp đồng thời file Excel và bản scan có ký đóng dấu hợp lệ bảng Kê khai danh mục hàng hóa dự thầu.
- Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh về đặc tính, thông số kỹ thuật phải được đại diện nhà thầu ký tên, đóng dấu, các tài liệu có thể là: hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm/ catalogue của sản phẩm, giấy tờ, số liệu mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa…
Lưu ý: Các tài liệu chứng minh phải thể hiện được tên thương mại, chủng loại/ model/ ký mã hiệu; nhãn mác sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất, size sản phẩm (nếu có), tên nhà sản xuất, xuất xứ, nước sản xuất và thông số kỹ thuật của hàng hóa để có cơ sở đối chiếu với thông số dự thầu nhà thầu đã kê khai.
b) Tài liệu pháp lý lưu hành của hàng hóa dự thầu
b1) Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau:
- Bản kết quả phân loại thiết bị y tế và được công khai phân loại thiết bị y tế trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến về Quản lý thiết bị y tế của Bộ Y tế 
- Cung cấp Số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực  (trừ hàng hóa không yêu cầu giấy phép nhập khẩu) theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Thông tư 05/2022/TT-BYT và các quy định pháp luật hiện hành. Trong đó, yêu cầu về cung cấp số lưu hành của thiết bị y tế cụ thể như sau:
+ Đối với thiết bị y tế loại A, B: Phải cung cấp Số công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế.
+ Đối với thiết bị y tế loại C, D: Phải cung cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành của thiết bị y tế
b2) Đối với hàng hóa không phải là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau:
+ Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa dự thầu
+ Hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy phép lưu hành hoặc Tờ khai hải quan hoặc Giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Việt Nam hoặc các tài liệu khác tương đương để chứng minh hàng hóa đã được phép nhập khẩu hợp pháp vào thị trường Việt Nam
c) Tài liệu chứng minh tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa
- Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng của cơ sở sản xuất (ISO 13485 hoặc tương đương) có phạm vi sản xuất phù hợp với mặt hàng dự thầu. 
- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế sản xuất tại Việt Nam phải Công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế sản xuất trong nước của Hãng sản xuất trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và Nhà thầu cung cấp Văn bản (hoặc Phiếu tiếp nhận) Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế do cơ quan có thẩm quyền cấp;
d) Tài liệu chứng minh đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế
Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế: Nhà thầu phải công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế và cung cấp kèm tài liệu Thông tin (hoặc Phiếu tiếp nhận) Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế thuộc loại B, C, D do Sở Y tế có thẩm quyền cấp (trừ trường hợp thiết bị y tế thuộc loại A hoặc loại B, C, D được mua, bán như các hàng hóa thông thường theo quy định tại Điều 4 – Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022)
*LƯU Ý: 
- Tất cả tài liệu nhà thầu cung cấp phải còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu; đồng thời, các tài liệu bằng ngôn ngữ khác phải được dịch sang tiếng Việt, nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch và được đại diện nhà thầu ký tên, đóng dấu. 
- Đối với các tài liệu (như bản kết quả phân loại thiết bị y tế, công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế, công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế, số công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế loại A, B) yêu cầu công khai trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến về Quản lý thiết bị y tế (https://imda.moh.gov.vn/), nhà thầu phải cung cấp bản chụp màn hình thể hiện trạng thái “Còn hiệu lực”và được nhà thầu đóng dấu xác nhận.
1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể
- Nhãn hiệu, mã hiệu hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo và minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể dự thầu hàng hóa của hãng khác. Trường hợp nhà thầu dự thầu có nhãn hiệu khác so với E-HSMT thì nhà thầu phải đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn với các hàng hóa yêu cầu.
- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên.
- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hóa có đặc tính, thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn so với yêu cầu của E-HSMT thì Nhà thầu phải kèm theo E-HSDT bản giải trình về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu đó, nhằm chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu theo quy định tại khoản 1.2 Mục 1 Chương V E-HSMT, đồng thời kèm tài liệu chứng minh (nếu có).
Yêu cầu về tiêu chí kỹ thuật của từng hàng hóa mời thầu được thể hiện trong Phụ lục 2 Chương V.
1.3. Các yêu cầu khác:
Nhà thầu thực hiện cam kết với các nội dung cụ thể theo mẫu dưới đây:





Mẫu cam kết
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày ……tháng……năm……
[bookmark: _Toc357059532][bookmark: _Toc396313174][bookmark: _Toc422153438][bookmark: _Toc448503753][bookmark: _Toc43706334][bookmark: _Toc54190926]BẢN CAM KẾT
Kính gửi: Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ

 Sau khi nghiên cứu E-HSMT của gói thầu ___ [ghi tên gói thầu ] của Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ của Quý bệnh viện. Chúng tôi, đại diện hợp pháp của nhà thầu ___[ghi tên nhà thầu],cam kết các nội dung như sau:

1. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực và chính xác của E-HSDT.
2. Cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước, cam kết không bị kết luận có tình hình tài chính không lành mạnh, phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả hoặc đang trong quá trình giải thể.
3. Chấp thuận và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của nhà thầu theo các yêu cầu của Chủ đầu tư thể hiện trong E-HSMT, trong Bảng dữ liệu đấu thầu và Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
4. Cam kết giá chào thầu của hàng hóa đảm bảo phù hợp theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định 07/2023/NĐ-CP và quy định pháp luật hiện hành.
5. Hàng hóa dự thầu mới 100%, được bao bì đóng gói còn nguyên đai nguyên kiện và chưa qua sử dụng
6. Cam kết cung ứng ổn định, kịp thời và đầy đủ số lượng hàng hoá, đủ kích cỡ và đảm bảo thông số, cấu hình kỹ thuật và chất lượng trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng nếu trúng thầu.
7. Sẵn sàng thực hiện: thay thế lô sản phẩm khi không đảm bảo sử dụng do lỗi kỹ thuật hoặc thu hồi vô điều kiện nếu hàng cung ứng xảy ra sự cố hoặc không đạt chất lượng theo như yêu cầu trong E-HSMT; khắc phục hậu quả về biến chứng gây ra cho người bệnh từ nguyên nhân kỹ thuật chế tạo.
8. Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Bệnh viện. Hoặc Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm không đảm bảo chất lượng; Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả tiền hoặc thay thế bằng lô sản xuất khác đảm bảo chất lượng.
9. Cam kết thực hiện về Tiến độ cung cấp hàng hóa, như sau: hàng hóa được giao đầy đủ và đúng địa điểm được yêu cầu trong E-HSMT trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện ràng buộc nào thêm về thời hạn giao hàng, cung cấp hàng hóa ngay khi hợp đồng có hiệu lực  
10. Cam kết về Uy tín của nhà thầu nội dung như sau: cam kết “Không vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP trong vòng 03 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu.”
11. Cam kết hạn sử dụng còn lại của hàng hóa trúng thầu tính từ thời điểm hàng hóa cung ứng đảm bảo tối thiểu còn 12 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 2 năm trở lên, 09 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 01 đến 02 năm, 1/2 hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng dưới 01 năm (các trường hợp cụ thể khác (hoặc bất khả kháng) phải được sự xem xét, thống nhất của Chủ đầu tư)
12. Nhà thầu cam kết có năng lực thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng: Cử cán bộ hỗ trợ kỹ thuật có mặt trong vòng 24 giờ (01 ngày) kể từ khi nhận được yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật của chủ đầu tư trong thời hạn sử dụng hàng hóa do nhà thầu cung cấp.
13. Cung cấp tài liệu khi giao hàng:
· Đối với hàng hóa nhập khẩu: Cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ của hàng hóa (CO) Hoặc Tờ khai hải quan, giấy chứng nhận chất lượng của hàng hóa (CQ) Hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương và Giấy phép lưu hành theo quy định (nếu có).
· Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Cung cấp Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương và Giấy phép lưu hành theo quy định (nếu có).
Chúng tôi cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về các nội dung đã cam kết nêu trên theo quy định của pháp luật.
                                               ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
                                                [Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]







Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo danh mục chi tiết  hàng hóa thuộc gói thầu trong quá trình hoàn thiện hợp đồng do Bên mời thầu yêu cầu (nếu có)
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PHỤ LỤC 01
Bảng kê khai danh mục hàng hóa dự thầu

	STT
	Mã phần (lô)
	Tên hàng hóa mời thầu
	Tên hàng hóa dự thầu
	Chủng loại 
(Ký, mã, nhãn hiệu, model) 
	Hãng sản xuất- Nước sản xuất
	Tính năng, thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Quy cách đóng gói
	Phân loại TBYT A/B/C/D
	Mã theo QĐ 5086/QĐ-BYT hoặc thông tư 04/2017/ TT-BYT
	Tên hàng hóa theo QĐ 5086/QĐ-BYT hoặc thông tư 04/2017/ TT-BYT
	Số lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu
	Tiêu chuẩn chất lượng
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							...., ngày ... tháng ... năm ...
							Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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PHỤ LỤC 2
Yêu cầu về tiêu chí kỹ thuật của từng hàng hóa mời thầu

	STT
	Mã phần lô
	Mã số thầu
	Tên hàng hóa
	Tính năng kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng/ khối lượng

	1
	PP2500511234
	VT.318
	Dây điện cực  có bóng dùng cho Máy tạo nhịp tạm thời
	• Chất liệu woven tương thích sinh học, mềm ở nhiệt độ cơ thể và thích ứng với màng trong tim
• Bóng bằng latex có thể tích lên tới 1.5 ml, thiết kế của bóng hỗ trợ đặt dây dễ dàng không cần X-quang.
• Kích thước thân tùy chọn 5F
• Điện cực thứ nhất nằm ở đầu xa dây điện cực
• Điện cực thứ hai cách điện cực thứ nhất khoảng 1cm.
• Kèm theo kim, syringe, ECG adapter, Safety Adapter
	Dây
	100

	2
	PP2500511235
	VT.369
	Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, tương thích MRI toàn thân 3T, có chức năng gợi ý các thông số lập trình.
	• Tạo nhịp tim 1 buồng, đáp ứng nhịp theo vận động.
• Thể tích máy ≤ 9.7 cc.
• Cho phép chụp MRI toàn thân 3T không giới hạn thời gian chụp và chiều cao của bệnh nhân.
• Quản lý tạo nhịp thất, cho phép lập trình biên độ tạo nhịp an toàn lên tới 4 lần ngưỡng tạo nhịp.
• Có chức năng gợi ý các thông số lập trình máy thích hợp cho từng bệnh nhân.
• Tần số đáp ứng với nam châm khi còn pin ≤ 85 chu kỳ/ phút.
• Dây điện cực dạng xoắn (xoắn ra, thu vào), lưỡng cực
- Chất liệu đầu xoắn: bạch kim.
- Chất liệu silicon cách điện bên trong, bên ngoài: silicone/polyurethan
- Dây điện cực tương thích MRI toàn thân 3T.
- Được phủ steroid
	Bộ
	5

	3
	PP2500511236
	VT.370
	Bộ máy tạo nhịp một buồng, nhịp thích ứng
	- Máy tạo nhịp 1 buồng, nhịp thích ứng VVIR, tương thích MRI toàn thân.
- Chương trình dò xung tự động và nhận cảm.
- Thể tích máy ≤ 10 cc, máy dày ≤ 6,5mm.
- Máy tạo nhịp cơ bản lên đến 200bpm.
- Thời gian hoạt động  ≥ 16 năm.
- Dây điện cực lưỡng cực tương thích MRI dùng ở thất phải dài ≥ 60 cm, với thân dây có đường kính ≤ 5,6 F
- Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)
	Bộ
	5

	4
	PP2500511237
	VT.371
	Bộ máy tạo nhịp 01 buồng có nhịp đáp ứng vận động, cho phép chụp MRI toàn thân, kích hoạt chế độ MRI bằng thiết bị cầm tay, ghi nhận 14 phút điện tim và bảo hành 10 năm.
	- Tương thích chụp MRI toàn thân.
- Chuẩn kết nối IS-1.
- Có thể kích hoạt và tắt kích hoạt chế độ chụp MRI bằng thiết bị cầm tay. Có thể chụp MRI ngay sau khi cấy máy.
- Hệ thống tạo nhịp cho phép đáp ứng tối đa với ngưỡng tạo nhịp với khả năng xác nhận dẫn tạo nhịp theo từng xung. Hệ thống tạo nhịp tự động phát xung dự phòng 5V khi phát hiện mất dẫn, có thể lập trình cả đơn cực hoặc lưỡng cực.
- Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim lên đến 14 phút
- Trọng lượng ≤19g, thể tích ≤ 9.7 cc
	Bộ
	5

	5
	PP2500511238
	VT.372
	Bộ máy tạo nhịp 01 buồng có nhịp đáp ứng vận động, cho phép chụp MRI 3 Tesla toàn thân, ghi nhận 14 phút điện tim và bảo hành 10 năm
	- Cho phép chụp MRI 3 Tesla toàn thân không có vùng giới hạn.
- Có thể kích hoạt và tắt kích hoạt chế độ chụp MRI bằng thiết bị cầm tay . Có thể chụp MRI ngay sau khi cấy máy.
- Hệ thống tạo nhịp cho phép đáp ứng tối đa với ngưỡng tạo nhịp với khả năng xác nhận dẫn tạo nhịp theo từng xung. Hệ thống tạo nhịp tự động phát xung dự phòng 5V khi phát hiện mất dẫn, có thể lập trình cả đơn cực hoặc lưỡng cực.
- Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim lên đến 14 phút
- Trọng lượng ≤ 19g, thể tích ≤ 9.7 cc
	Bộ
	5

	6
	PP2500511239
	VT.373
	Bộ máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, tương thích MRI toàn thân 3T, có chức năng gợi ý các thông số lập trình.
	• Tạo nhịp tim 2 buồng, đáp ứng nhịp theo vận động.
• Cho phép chụp MRI toàn thân 3T, không giới hạn thời gian chụp và chiều cao của bệnh nhân.
• Quản lý tạo nhịp nhĩ và thất, cho phép lập trình biên độ tạo nhịp an toàn lên tới 4 lần ngưỡng tạo nhịp.
• Có chức năng gợi ý các thông số giúp lập trình máy thích hợp cho từng bệnh nhân.
• Tần số đáp ứng với nam châm khi còn pin ≤ 85 chu kỳ/ phút.
• Dây điện cực dạng xoắn (xoắn ra, thu vào), lưỡng cực
- Chất liệu đầu xoắn: bạch kim.
- Chất liệu silicon cách điện bên trong, bên ngoài: silicone/polyurethan
- Dây điện cực tương thích MRI toàn thân 3T.
- Được phủ steroid
	Bộ
	15

	7
	PP2500511240
	VT.374
	Bộ máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, với tương thích MRI toàn thân 3T, có chức năng gợi ý các thông số lập trình, tuổi thọ pin ≥ 14.9 năm.
	• Tạo nhịp tim 2 buồng, có đáp ứng nhịp theo vận động.
• Cho phép chụp MRI toàn thân 3T - không giới hạn thời gian chụp và chiều cao của bệnh nhân.
• Quản lý tạo nhịp nhĩ và thất, cho phép lập trình biên độ tạo nhịp an toàn lên tới 4 lần ngưỡng tạo nhịp.
• Có chức năng gợi ý  các thông số giúp lập trình máy thích hợp cho từng bệnh nhân.
• Tần số đáp ứng với nam châm khi còn pin ≤ 85 chu kỳ/ phút.
• Tuổi thọ pin ≥ 14.9 năm.
• Dây điện cực dạng xoắn (xoắn ra, thu vào), lưỡng cực
- Chất liệu đầu xoắn: bạch kim.
- Chất liệu silicon cách điện bên trong, bên ngoài: silicone/polyurethan
- Dây điện cực tương thích MRI toàn thân 3T.
- Được phủ steroid
	Bộ
	5

	8
	PP2500511241
	VT.375
	Bộ máy tạo nhịp hai buồng, nhịp thích ứng
	- Máy tạo nhịp 2 buồng, nhịp thích ứng DDDR, tương thích MRI toàn thân. 
- Chương trình dò xung tự động và nhận cảm 2 kênh nhĩ, thất. 
- Máy có chương trình giảm tạo nhịp thất giúp giảm suy tim trong các bệnh nhân với dẫn truyền nhĩ-thất tốt.
- Thể tích máy ≤ 11 cc, dày ≤ 6.5mm.
- Máy tạo nhịp cơ bản lên đến 200 bpm
- Thời gian hoạt động ≥ 12 năm.
- Dây điện cực lưỡng cực tương thích MRI, dùng ở nhĩ ≥ 53 cm và thất phải ≥ 60 cm, với thân dây có đường kính  ≤ 5,6 F.
- Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)
	Bộ
	5

	9
	PP2500511242
	VT.376
	Bộ máy tạo nhịp 02 buồng có đáp ứng nhịp đáp ứng vận động, cho phép chụp MRI toàn thân, kích hoạt chế độ MRI bằng thiết bị cầm tay, ghi nhận 14 phút điện tim và bảo hành 8 năm.
	- Tương thích chụp MRI toàn thân 
- Chuẩn kết nối IS-1
- Có thể kích hoạt và tắt kích hoạt chế độ chụp MRI bằng thiết bị cầm tay. Có thể chụp MRI ngay sau khi cấy máy.
- Hệ thống tạo nhịp cho phép đáp ứng tối đa với ngưỡng tạo nhịp với khả năng xác nhận dẫn tạo nhịp theo từng xung. Hệ thống tạo nhịp tự động phát xung dự phòng 5V khi phát hiện mất dẫn, có thể lập trình cả đơn cực hoặc lưỡng cực.
- Ưu tiên dẫn truyền thất nội tại.
- Tạo nhịp kiềm nén rung nhĩ 
- Tự động nhận cảm
- Có cảnh báo loạn nhịp nhanh nhĩ có thể lập trình được.
- Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim lên đến 14 phút
- Trọng lượng ≤ 19g, thể tích ≤ 10.4 cc
	Bộ
	15

	10
	PP2500511243
	VT.377
	Bộ máy tạo nhịp 02 buồng có nhịp đáp ứng vận động, cho phép chụp MRI 3 Tesla toàn thân, ghi nhận 14 phút điện tim và bảo hành 8 năm
	- Cho phép chụp MRI 3 Tesla toàn thân không có vùng giới hạn.
- Có thể kích hoạt và tắt kích hoạt chế độ chụp MRI bằng thiết bị cầm tay.  Có thể chụp MRI ngay sau khi cấy máy.
- Hệ thống tạo nhịp cho phép đáp ứng tối đa với ngưỡng tạo nhịp với khả năng xác nhận dẫn tạo nhịp theo từng xung. Hệ thống tạo nhịp tự động phát xung dự phòng 5V khi phát hiện mất dẫn, có thể lập trình cả đơn cực hoặc lưỡng cực.
- Tự động nhận cảm
- Có cảnh báo loạn nhịp nhanh nhĩ có thể lập trình được.
- Ưu tiên dẫn truyền thất nội tại.
- Tính năng tạo nhịp kiềm nén rung nhĩ
- Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim lên đến 14 phút
- Trọng lượng ≤ 20g, thể tích ≤ 10.4 cc
	Bộ
	5



















